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摘要

本应⽤纪要介绍⼀种能够兼容MS的混合模式液相⾊谱⽅法，⽤于分析TCA循环分析物以及其他相关化合物，⽆需

进⾏样品衍⽣化或使⽤离⼦对试剂。 

优势

在ACQUITY PREMIER CSH苯⼰基⾊谱柱内使⽤有机-⽆机杂化表⾯技术MaxPeak⾼性能表⾯(HPS)可减弱分析

物与⾦属表⾯的相互作⽤

■

⼀种可重现的LC-MS⽅法，⽤于分析TCA循环分析物以及其他相关化合物，⽆需进⾏样品衍⽣化或使⽤离⼦对

试剂

■

借助Progenesis QI，使⽤包含⼀致碎⽚离⼦和保留时间的定制数据库进⾏数据处理■

简介

三羧酸(TCA)循环⼜称为克雷布斯循环或柠檬酸循环，是新陈代谢的最终归宿，其中碳⽔化合物、蛋⽩质和脂肪分
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解形成⼄酰辅酶A或其他分⼦1。 这些分⼦随后经酶氧化⽣成诸如三磷酸腺苷(ATP)等分⼦，为细胞⽣⻓和作⽤提供

能量，并减少有助于其他代谢过程的重要辅因⼦1。 此外，TCA循环会产⽣氨基酸、蛋⽩质、脂肪酸、胆固醇和核

苷酸合成的前体，从⽽促进细胞⽣⻓和分裂2。

由于重要的代谢过程和途径涉及TCA循环，因此需要研究分析物上调和下调的变化以及它们如何使⼈们对疾病状态

和细胞过程产⽣新的认识3。 TCA循环的组分为⼩分⼦极性羧酸，因此在传统的反相液相⾊谱条件下难以保留。⽬

前⽤于分析这些化合物的液相⾊谱⽅法包括：HILIC4、离⼦对5、阴离⼦交换6以及衍⽣化结合⽓相7或液相⾊谱8。

虽然每种⽅法都具有相应的挑战，但⾦属表⾯还可能导致问题进⼀步复杂化。已知含有富电⼦基团的化合物（例

如羧酸盐和磷酸盐）会与⾦属螯合，尤其是铁9。

本⽂介绍⼀种能够兼容MS的混合模式液相⾊谱⽅法，⽤于分析TCA循环分析物以及其他相关化合物，⽆需进⾏样

品衍⽣化或使⽤离⼦对试剂。该⽅法结合采⽤有机-⽆机杂化表⾯技术（MaxPeak⾼性能表⾯(HPS)）的⾊谱柱

，以减轻分析物与⾦属表⾯的相互作⽤。本研究使⽤该⽅法分析健康受试者和乳腺癌受试者的尿样。使⽤统计软件

⼯具进⼀步确定这些样品中存在的分析物及其上调和下调的任何差异。

实验

分析条件和样品前处理

将BioIVT (Westbury, NY)提供的四份⼥性⼈体对照样品和四份⼥性乳腺癌阳性尿样置于冰上解冻，随后⽤H2O稀

释3倍。然后将样品在4℃和21,130 rcf下离⼼10 min。将上清液转移⾄硅烷化全回收样品瓶中进⾏分析，且每份

乳腺癌阳性和对照尿样各取50 µL加⼊新的样品瓶中进⾏QC试验。为确保分析性能，配制两个系统适应性样品。

第⼀个样品是⽤所有分析物制备的⽔溶液标准品，浓度为100 µM；第⼆个样品是将所有分析物加⼊尿样中制得的

标准品，浓度为100 µM。在样品组开始时运⾏这些样品，并在结束时再次运⾏。使⽤ACQUITY PREMIER CSH苯

⼰基⾊谱柱分离样品，流动相由⽔、⼄腈和0.1%甲酸简单组成，每两天准确制备⼀次。甲酸盛于玻璃安瓿瓶中以

确保获得可重现的浓度。LC连接⾄Xevo G2-XS⻜⾏时间质谱仪，该质谱仪在负电离模式下运⾏。调谐Xevo G2-

XS，使其适⽤于分析⾮常⼩的分⼦，⽅法为：设置四极杆的⼿动配置⽂件并更改碰撞室RF电压，从⽽尽量提⾼低

m/z的离⼦传输效率。每份样品随机重复测定五次，然后使⽤MassLynx 4.2的MSe采集模式以连续形式进⾏采集

，并使⽤Progenesis QI进⼀步处理。

LC条件
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系统： ACQUITY UPLC I-Class 

PLUS

样品瓶： 沃特世全回收样品瓶

，已去活（部件号

：186000385DV）

⾊谱柱： ACQUITY PREMIER 

CSH苯⼰基柱, 1.7 µm, 

2.1 x 100 mm（部件号

：186009475）

柱温： 50 °C

样品温度： 10 °C

进样体积： 3 µL

流动相A： 0.1%甲酸⽔溶液

流动相B： 0.1%甲酸的⼄腈溶液
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梯度：

MS条件

系统： Xevo G2-XS QTof

电离模式： ESI-，分辨率模式

采集范围： 40‒950 m/z

⽑细管电压： 2 kV

电离源补偿： 50

锥孔电压： 10 V

碰撞能量（低）： 6

碰撞能量（⾼）： 40

脱溶剂⽓温度： 500 °C
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脱溶剂⽓流速： 1000 L/h

锥孔⽓流速： 10 L/h

离⼦源温度： 120 °C

校准： 甲酸钠

44.9977‒928.8342 m/z

四极杆配置⽂件： ⼿动配置⽂件

实时校正标准液： 亮氨酸脑啡肽

碰撞室RF设置（MS模式

）：

补偿 = 100，增益 = 4

碰撞室RF设置（MS/MS

模式）：

初始 = 20，最终 = 80

结果与讨论
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TCA循环的组分由于分⼦⼩、极性强⽽难以分析。传统反相⾊谱⽅法⽆法始终产⽣⾜够的保留性能或选择性以可靠

地测量这些分析物。例如，柠檬酸和异柠檬酸为191 m/z的同分异构体，苹果酸降解后与富⻢酸具有相同的⺟离⼦

质量，如参考⽂献5所述。这两组关键分析物对均需要获得良好的⾊谱分离度才可准确测定。在先前的技术简报10

中，我们介绍了开发的混合模式分离⽅法，该⽅法采⽤串联质谱检测技术分析极性有机酸，包括TCA循环中的酸。

本⽂将该⽅法扩展为使⽤⻜⾏时间质谱分析尿液中的代谢物。利⽤经过改良的⽅法分析对照尿样和乳腺癌阳性尿

样。对数据进⾏多变量分析（例如主成分分析(PCA)），以统计⽅式确定疾病和⾮疾病样品的重要相关性或唯⼀性

。

标准品与合并尿样的代表性分离⽰例如图1所⽰，本研究中⽬标分析物的名称、保留时间以及结构⻅表1。关键分

析物对实现分离（图2），异柠檬酸和柠檬酸的半峰全宽(FWHM)处分离度值为10.9，苹果酸和富⻢酸的分离度为

32，有助于确保测量结果可靠。

图1.使⽤ACQUITY PREMIER CSH苯⼰基⾊谱柱分离尿液中代谢物得到的结果：（上图）分析物的混

标⽔溶液；（下图）合并尿样。峰编号标识符参⻅表1。
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表1.本研究中考察的化合物的名称、保留时间和结构 
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图2.关键分析物对（柠檬酸/异柠檬酸、苹果酸/富⻢酸）的分离结果

如前⽂所述，对于含有富电⼦基团的化合物（例如羧酸和磷酸）⽽⾔，分析物会在⾦属表⾯发⽣损失，因此测定

以低浓度存在的化合物⾮常棘⼿。在PREMIER⾊谱柱系列中添加MaxPeak HPS，可提⾼此类化合物的峰⾯积回收

率。图3展⽰了异柠檬酸和柠檬酸、苹果酸和3-磷酸⽢油酸在标准CSH苯⼰基⾊谱柱和PREMIER CSH苯⼰基⾊谱

柱上得到的峰⾯积回收率。在各种情况下，使⽤PREMIER⾊谱柱时化合物的峰⾯积均更⼤，这对糖酵解中间体3-

磷酸⽢油酸特别有利。

图3.使⽤ACQUITY PREMIER CSH苯⼰基⾊谱柱和标准CSH苯⼰基⾊谱柱

（实⼼谱图）分析尿样中异柠檬酸和柠檬酸、苹果酸和3-磷酸⽢油(3-PG)酸

得到的峰回收率。数字说明了使⽤PREMIER⾊谱柱得到的峰⾯积提升。

随后将分析得到的数据导⼊Progenesis QI进⾏处理。图4中的PCA得分图展⽰了五次重复进样得到的样品簇，可
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以看出变异很⼩，表明该⾊谱⽅法具有良好的分析重现性。此外，疾病与健康样品之间存在明显的区别。使⽤样

品标准品在Progenesis QI中创建碎⽚离⼦和保留时间内部数据库。有关如何创建和使⽤碎⽚离⼦数据库的详细信

息可参⻅参考⽂献11。然后使⽤该数据鉴定⽬标组分，其质量精度误差⼩于8 ppm，保留时间误差⼩于0.15 

min。最后，绘制了乳腺癌阳性样品、对照样品和QC尿样中异柠檬酸、柠檬酸、2-羟基戊⼆酸、3-磷酸⽢油酸、

琥珀酸和顺式乌头酸的组分丰度图（图5）。

图4.本研究的PCA得分图。蓝⾊：对照样品；紫⾊：乳腺癌阳性样品；橙⾊：QC样品（合并）。
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图5.各乳腺癌阳性样品以及对照和合并尿样(QC)进样中得到的异柠檬酸、柠檬酸、2-羟基戊⼆酸(2-HG)、顺式乌

头酸、琥珀酸和3-磷酸⽢油酸(3-PG)的丰度图

结论

本研究介绍了⼀种混合模式⾊谱⽅法，该⽅法成功应⽤于TCA分析物和其他相关分⼦的⾮靶向分析中，⽆需在流动

相中使⽤离⼦对试剂。此外，在PREMIER分析柱中结合MaxPeak HPS提⾼了对⾦属相互作⽤敏感的分析物的回收

率。PCA得分图中QC样品的峰簇分布紧密，表明实现了优异的分析重现性。然后利⽤该⽅法展⽰了乳腺癌阳性尿

样和健康受试者尿样中有机酸代谢物的丰度。
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