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摘要

本应⽤纪要介绍了将ASTM（美国材料与试验协会）7968⽅法应⽤于Waters Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪，对⼟

壤中的PFAS进⾏灵敏可靠的分析。该⽅法利⽤有限的样品前处理技术来提升⼟壤样品处理的通量，并利⽤⼤体积

进样，将样品进样到⾼灵敏度LC-MS/MS系统中进⾏，确保了分析所需的灵敏度。

优势

⼀套按照ASTM 7968⽅法检测和定量⼟壤中传统PFAS和新型PFAS的完整解决⽅案 ■

该解决⽅案只需极少的样品前处理，就能够提⾼样品通量，并同时满⾜PFAS灵敏度分析中低⾄ng/kg (ppt)级

浓度范围的常规要求 

■

节省时间和资源■

简介

全氟烷基化合物(PFAS)作为普遍存在的环境污染物，在全球范围内受到⼴泛关注。它们常⻅于⽔和⼟壤中，是许
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多样品类型中的关注污染物。PFAS通过多种来源进⼊环境，包括⼯业废物排放、使⽤和处置含有PFAS和PFAS前

体的消费品，以及使⽤消防泡沫。PFAS的化学特性使其具有极强的抗降解性和极强的⽣物累积性。⼈类健康⻛险

与PFAS暴露有关，全球相关机构都在密切监测它们的影响。 

⼈类接触PFAS的途径有很多，包括摄⼊受污染的饮⽤⽔，以及⻝⽤在受污染的⼟壤和⽔存在下⽣⻓的⻝物。因此

，了解和监测这些污染源的暴露⽔平已成为⼈们关注的重点。修复和来源归属⼯作也依赖于测定⽔和⼟壤中环境

PFAS含量的稳定解决⽅案。 

之前的应⽤纪要中已经提出了分析各类⽔样中PFAS的解决⽅案1,2,3。 本应⽤纪要介绍了将ASTM（美国材料与试

验协会）7968⽅法应⽤于Waters Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪，对⼟壤中的PFAS进⾏灵敏可靠的分析。该⽅法

利⽤有限的样品前处理技术来提升⼟壤样品处理的通量，并利⽤⼤体积进样，将样品进样到⾼灵敏度LC-MS/MS系

统中进⾏，确保了分析所需的灵敏度。

实验

鉴于PFAS在制成品中的⼴泛使⽤，在分析PFAS样品时必须特别⼩⼼。由于所需检测限要求达到ng/kg (ppt)级范

围，因此必须解决样品采集、前处理和分析中的挑战。应注意避免使⽤任何含有Teflon或PTFE的材料，以及任何

设计为防⽔的服装或物品。从样品采集到分析，都应使⽤⾼密度聚丙烯(HDPE)容器和样品瓶。接触样品之前不得

使⽤个⼈护理产品（即乳液、化妆品等）。在实际操作中，建议在使⽤前检查所有实验室⽤品是否受PFAS污染。 

由于LC的关键部件在⽣产过程中使⽤或存在PFAS物质，所以⾊谱系统不可避免地会受到污染。虽然⽆法完全去除

系统PFAS污染，但可以采取措施减少污染和延迟⾊谱污染。执⾏PFAS分析之前，必须在UPLC系统上安装Waters 

PFAS分析⽅法包（P/N：176004548）。该⽅法包由不含PFAS的组件（例如，采⽤PEEK管替代传统的Teflon涂

层溶剂管路）和Isolator⾊谱柱组成，其中Isolator⾊谱柱有助于延迟任何残留背景⼲扰物质，避免它们与分析峰

发⽣共流出。PFAS分析⽅法包的安装简便快捷4。 

⼟壤样品由美国国家环境保护局(EPA)第5分局提供。样品包括沙⼦、淤泥、瘦粘⼟和富粘⼟。所有样品在被实验

室接收之前，均被EPA使⽤不同浓度的24种PFAS化合物加标处理。样品在未知预加标浓度的情况下进⾏了提取和

盲法分析。

每个样品取2 g，按照ASTM 7968⽅法进⾏前处理5。 向每个样品中加⼊10 mL 1:1⽔:甲醇。使⽤20 μL氢氧化铵将

样品pH调节⾄9~10。使⽤摇床振摇样品1⼩时，然后在1900 rpm下离⼼10分钟。使⽤带有25 mm双层玻璃纤维

和GHP膜式过滤器的⼀次性聚丙烯注射器（P/N：WAT200802）过滤全部上清液。过滤后，向每个样品中加⼊50 
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μL⼄酸。将每个样品的等分试样转移⾄聚丙烯⾃动进样器样品瓶中，并⽤聚⼄烯盖（P/N：186005230）密封。

萃取完成后，选择另外七种已知浓度的新型PFAS（GenX、ADONA、9Cl-PF3ONS、11Cl-PF3OUdS、PFMBA、

PFEESA和NFDHA）加标到样品中，评估将这些新型PFAS纳⼊⽅法后的效果。

⽅法条件

液相⾊谱系统： ACQUITY UPLC I-Class PLUS，配备PFAS⽅法包

（P/N：176004548）

⾊谱柱： ACQUITY UPLC CSH苯⼰基柱2.1 × 100 mm，1.7 

µm（P/N：186005407）

柱温： 35 °C

样品温度： 10 °C

进样体积： 30 μL

流动相A： 95:5⽔:甲醇 + 2 mM⼄酸铵

流动相B： 甲醇 + 2 mM⼄酸铵
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梯度

质谱条件

质谱系统： Xevo TQ-XS

电离模式： ESI-

⽑细管电压： 0.5 kV

脱溶剂⽓温度： 350 °C

脱溶剂⽓流速： 1100 L/h

锥孔⽓流速： 150 L/h

离⼦源温度： 100 °C

结果与讨论
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ASTM 7968⽅法要求每批样品的提取和分析中纳⼊⼀系列对照样品，包括试剂空⽩、⽅法空⽩、定量下限(LLOQ)

检查和实验室对照样品(LCS)。每种对照的说明以及通过标准如图1所⽰。所提供的⼟壤样品分三批进⾏前处理

，每批的对照样品均通过了所有标准。

图1.前处理和分析每批样品时所需的对照样品。

本研究的定量下限(LLOQ)通过样品分析的标准曲线范围确定，该范围源⾃ASTM 7968⽅法中建议的标准曲线范围

。ASTM 7968要求LLOQ为标准曲线中的最低浓度点。因此，本次评估中曲线的最低点（5 ng/L或25 ng/kg）被确

定为⼤多数PFAS的LLOQ，少数PFAS的LLOQ略⾼。但是，这并不会反映使⽤Xevo TQ-XS的⽅法的灵敏度或检测

限。计算得出的检测限（表1）通常⽐该⽅法规定的标准曲线范围低5~10倍。由此可以修改⽅法（即，进⼀步稀释

样品、降低进样体积和减少样品质量），进⼀步提⾼⽅法稳定性。作为对照的⼀部分，研究中评估了萃取后的每

个样品批次试剂沙中的LLOQ⽔平。LLOQ检查的回收率（表1）均在77%~135%的范围内，轻松满⾜LLOQ样品允

许的50%~150%范围。表1还突出显⽰了ASTM 7968中所述的报告范围，表明使⽤Xevo TQ-XS分析的所有化合物

均在要求范围内。最后，表1还突出显⽰了分析的所有化合物的线性，所有化合物的R2值均>0.995，除了6:2 FTS

的R2值以外(0.994)。图2展⽰了⼀系列标准曲线，以及LLOQ下所⽰化合物的定量和定性MRM⾊谱图。
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表1.使⽤Xevo TQ-XS按照ASTM 7968执⾏分析的⽅法参数指标。本研究中使⽤的样品瓶内和样品中

LLOQ值、检测限能⼒、LLOQ样品的回收率以及标准曲线线性。（*根据ASTM 7968⽅法中指定的报
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告范围。）

图2.⽅法中包含的选定PFAS的标准曲线以及在LLOQ下的定量和定性通道的⾊谱图。

在ASTM 7968⽅法中，回收率百分⽐的计算是基于样品前处理前加⼊⼟壤样品中的同位素标记的替代标准品。该

⽅法要求回收率在70%~130%的范围内。图3展⽰了本次评估的⽅法回收率，图中显⽰了本研究中使⽤的同位素标

记替代品的范围。在分析的所有四种⼟壤基质中均突出显⽰了回收率。误差条表⽰每种⼟壤类型15个样品回收率

的标准差。所有PFAS的回收率都在70%~130%范围内，仅6:2 FTS和8:2 FTS的回收率值的标准偏差略⾼于

130%。6:2 FTS是许多实验室中已知的污染物，8:2 FTS是使⽤电喷雾电离较难分析的PFAS化合物之⼀，因此这

些化合物的差异性略微升⾼。
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图3.在样品预处理之前加标的各种替代标准品的回收率百分⽐和标准差(n=15)。红线表⽰ASTM 7968中指定的可接

受回收率范围，即70%~130%。

样品中预加标的24种PFAS以及添加到样品中的7种新型PFAS均可在所有四种⼟壤类型中轻松检出。图4展⽰了在

瘦粘⼟样品中检出的所有PFAS⽰例。按照ASTM 7968的规定，在TargetLynx中使⽤外部校准对样品进⾏定量分

析。图5展⽰了所选对照样品和⼟壤样品的定量⽰例。TargetLynx会⾃动计算回收率百分⽐和离⼦丰度⽐值。虽然

此特定⽅法未作要求，但在鉴定样品中的化合物时，可以使⽤离⼦丰度⽐信息作为额外的确证信息。
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图4.⾊谱图展⽰了在瘦粘⼟样品中检测到的PFAS，包括ASTM 7968⽅法中⽬前尚未纳⼊的新型PFAS。 

*化合物超出标度。 

**化合物显⽰为放⼤状态。
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图5.TargetLynx中线性PFHxS的⽰例，展⽰了选定对照样品和⼟壤样品的定量分析。RT为8.05的峰显⽰为⽀链异构

体。

为确保仪器稳定性，每处理10个⼟壤样品后进⾏连续矫正检验(CCV)进样。将标准曲线上的中等浓度点⽤作CCV⽔

平。每次CCV进样均在单独的样品瓶中进⾏，确保不会因样品蒸发⽽引⼊偏差。在36⼩时的运⾏时间内，整个样

品队列共包含90次进样。CCV进样的稳定性⾮常好，如图6中的PFOA⽰例所⽰。这表明该系统在⻓时间进样⾼基

质载样的样品⽅⾯具有良好的稳定性。
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图6.(A) 在约36⼩时内六次CCV进样的PFOA峰的叠加⾊谱图及相关校准点，以及 (B) 六次CCV进样在标准曲线上的

图⽰。

结论

结果证明，该解决⽅案（包括Xevo TQ-XS和PFAS⽅法包）⾮常适⽤于实现ASTM 7968⽅法的要求，简化了系

统和⽅法的采⽤以及纳⼊常规实验室设置的过程。 

■

ASTM 7968⽅法能够对各种⼟壤和沉积物类型中的PFAS进⾏⾼通量分析。 ■

尽管ASTM 7968未纳⼊任何新型PFAS，但如果实验室需要扩⼤检测范围，则可以轻松地将它们纳⼊⽅法中。 ■

⽅法中提供的整体解决⽅案只需极少的样品前处理即可灵敏、准确且稳定地分析各种⼟壤和沉积物中的PFAS，

有助于节省成本和资源。

■
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附录
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附表A. MRM⽅法详细信息

特⾊产品

ACQUITY UPLC I-Class PLUS系统 <https://www.waters.com/134613317>

Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪 <https://www.waters.com/134889751>

MassLynx MS软件 <https://www.waters.com/513662>

TargetLynx <https://www.waters.com/513791>

QuanOptimize <https://www.waters.com/534330>
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